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Pilote syntheiis^ 80 -130MHz r 1Ajtn 
8CM30MHz driving synthesizer SsU4tj 



□ Haute purete spectraie 

□ Stabilite de frequence a long terme 



□ Stabilite de phase a long terme 

□ Programmable BCD en standard 



Applications 

Le pilote OL hyperfrequences 5104C a ete developpe pour 
repondre aux applications dans le domaine des 
transmissions / receptions par satellites, assurant de hautes 
performances depuis le multiplexeur de signaux jusqu'a 
I'antenne hyper. Sa gamme de frequence ( 80 MHz a 
130 MHz ) et sa purete spectrale lui permettent de garantir 
la quaiite du signal hyper jusqu’a 11/14 GHz, et jusqu’a 
30 GHz dans les applications futures. 

Transmissions analogiques 

Sa stabilite de frequence de 18 Hz par jour a 6 GHz et son 
bruit de phase de -114 dBc a 100 Hz de la porteuse 
conviennent parfaitement aux systemes de transmissions 
FDMA/SCPC. 



Transmissions ruimeriques 

Le 5104C possede des specifications de bruit de phase 
conformes au gabarit Eutelsat / Intelsat avec des raies 
parasites < -76 dBc. Sa faible microphonia et son bruit de 
phase a -105 dBc a 10 Hz de la porteuse sont 
remarquables pour les transmissions TDMA en bande large 
ou etroite. 

Positionnement de satellites 

Son bruit de phase de -136 dBc a 100 kHz de la 
porteuse et son exceliente stabilite en phase < 0,3° /h 
(option 01 ) font du 5104C un instrument ideal pour le 
ranging. 

La prograrrimation BCD est standard, tandis que la 
programmation IEEE 488 est en option. 
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5104C 



Le 51G4C est un pilote OL hyperfr&quences 
ccuvrant la gam me 60 a 1 30 MHz. Son 
excellent puret# spectrale pemnet de garantir la 
quality du signal hyper jusqu'a 11 / 14 GHz at 
jusqu'^i 30 GHz dans las applications futures. La 
programmation BCD est standards tandis que la 
program ma,tion IEEE 483 est en option. 



80s 120,99999 MHz 
10 Hz 

par 7 commutateurs 



413 dBm ( ajusfable par patentiorrtetre interne 
de 4 & a + 17 dBm ) 

±2dB 

5011 



Sp£ciftee dans une bands 1 Hz pour des 
frequences comprises entre 30 et 128 MHz 

s -26 dBc k 413 dBm 

< *75 dBc k -1-13 dBm 

£ -76 dBc a 413 dBm 

Bruit de phase SSB specifie dans une bande 
do 1 Hz pour 30 MHz < Fc < 1 £8 MHz 




Une prise BNC arriere delivre la Irpquence 
interne de reference k 10 MHz. Une aulre BNC 
arriere pemnet d'asservir le 5104 C sur une 
reference extern e, 



10 MHz 

2 x 1 0'® f jour aptes 3 jours de fonciionnement 
ininterrompu a temperature constant®. 

1 x 1 G" 7 / jour apres 1 0 mn de fonciionnement 
ininterrompu, 

0,2 k 1 V eft 

impedance : 50 12 



FREQUENCE DE REFERENCE 

Entree ! sortie 

FREQUENCE DE 
REFERENCE INTERNE 

Frequence 

Stabilite en frequence 

Sortie frequence 
reference 

FREQUENCE DE REFERENCE 
EXTERN E 



DESCRIPTION GENERALE 



FREQUENCE 

Gam me 
Resolution 
Selection 

SORTIE RF 

Niveau 

Precision de niveau de sortie 
Impedance de sortie 

PURETE SPECTRALE 

Rales harmoniques 
Composantes resea u 
Autres raies 



Entree frequence extern e 


5 ou 10 MHz 
: niveau; 0,2 V a 1 V eff 
impedance ; 50 D 


PROGRAMMATION 




Temps de commutation 


j <30 ms 


BCD 


entree niveau ttl 


Niveau "I" 


! 4 2 ^ + 5 V 


Niveau *'0“ 


: Oaf 0.7 V 


Impedance 


: 2,2 kll 


INTERFACE GPIB 


L'inlerface GPIB est disponible en option. Toutes 
les fond ions sont programmables. 


Caractertstiques 


Confomne k la norme IEEE 433 - 1975 

AH1 , TE0, L3, LEO. SRI, RL1 , PP0, DC1 . DTI . 

CO, El. 


S ECU RITE 


Conforme a la norme IEC 348 


CONDITIONS D’UTtLlSATlON 




Temperature 


0° C a 50° C 


CONDITIONS DE TRANSPORT 
ET DE STOCKAGE 




Tempcraiure 


- 25* C a 4 70° C 


Humid tie 


97% non condenses 


Altitude 


15 000 m 


ALIMENTATION SECTEUR 


100 k 120 V et 220 a 240 V ( + 5% - 10%) 
50 k 400 Hz 
25 VA 


DIMENSIONS ET POIDS 


Hauteur Largeur Prof end. Poids 

126mm 203mm 410mm 6,5 Kg 


OPTION HAUTE PURETE SPECTRALE, HAUTE STABILITE DE PHASE 


PURETE SPECTRALE 




Bruit SSB 


> - 127 dBc i Hz k 10 kHz de la porteuse 


STABILITE 




Phase 


< 0,3* /h apr£s 3 jours de fonciionnement 
ininterrompu a temperature constants. 


Frequence 


5x10"® / jour apres 3 jours de fonciionnement 
ininterrompu a temperature oonstante. 

1 x 10' 7 f jour aprds 1 Q mm de fonctionnement 
ininterrompu. 






N de reference a commander 


Description 


5104C 


Pilote hyperfrdquence 80 a 129,99999 MHz 


Option 01 


Haute pureie spectrale, haute stability de phase 


Option 03 


Interface IEEE 439 externe (compatible 5104BJ 


Option 15 


Adaptation rack pour 1 ou 2 5104 G 
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